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В докладе рассматриваются вопросы построения линии транспортировки пучка
12С+6 для медико-биологических исследований на ускорительном комплексе нуклотрон
ОИЯИ (Дубна). Исследуется схема и режимы работы элементов магнитной оптики ка-
нала. Описывается используемая электроника. Обсуждается составление и реализация
плана лечения опухоли, расположенной на глубине до 30 см. Показан подбор схем ска-
нирования пучка и их оптимизация.


